
Nutriflex®
Dvoukomorov˘ vak pro parenterální
v˘Ïivu.

Vytvofiení smûsi
Sundejte vak ze závûsného háku a ob-
sah smíchejte krátk˘m zatfiesením.

Oddûlovací spoj

Komora a aminokyselinami
a elektrolyty

Nutriflex® - pfiíprava
Po vybalení vaku z obalu postupujte podle následujících pokynÛ :

RozloÏen˘ vak poloÏte na tvrd˘ povrch. Stlaãením jedné z komor vaku obûma
rukama se otevfie oddûlovací spoj. Homogenní smûs je pfiipravená k pouÏití. Od-
straÀte bíl˘ uzávûr z infúzního portu a port vydezinfikujte. VloÏte infúzní sou-
pravu. Infúze se zavede dle bûÏného postupu.

Zavedení lipidÛ
Uzavfiete svorku a vzduchov˘ ventil infúzní soupravy. Vydezinfikujte porty,
koncem hrotu soupravy propíchnûte uzávûr infúzní lahve s lipidy a vloÏte jehlu
soupravy do pfiídavného portu. Zabezpeãte dostateãn˘ v˘‰kov˘ rozdíl, asi 40 -
60 cm (2-3 meziháky) mezi infúzní lahví s lipidy a vakem. Otevfiete vzduchov˘
ventil. Lipidová emulze mÛÏe nyní volnû proudit do vaku.

Bûhem zavádûní není tfieba dohled.

Infúze
VloÏte neprÛchodn˘ konec infúzní
soupravy do infúzního portu. Infúzi
aplikujte bûÏn˘m zpÛsobem.

Lahev s lipidy
(napfi. Lipofundin® MCT/LCT)

Závûsn˘ hák

Vzduchov˘ ventil s filtrem

Svorka (otevfiená/zavfiená)

Souprava na zavedení lipidÛ

Pfiídavn˘ port pro lipidy (ãerven˘
uzávûr)

Dílky stupnice umoÏÀující odhad
zb˘vajícího objemu

Infúzní port (bíly uzávûr), pro na-
pojení infúzní soupravy

Infúzní souprava bez vzduchového
ventilu (napichovací nádobka)

Pfiídavn˘ port (ãerven˘ uzávûr)

Aditiva
Dal‰í pfiídavné látky se dají injikovat
pfiímo do vaku pfies spodní pfiídavn˘
port, pomocí sterilní jehly se stfiíkaã-
kou a po zabezpeãení aseptick˘ch
podmínek. Informace o kompatibilitû.
Vám poskytne lékárna nebo pfiímo
v˘robce ãi distributor.
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Návod k pouÏití

Komora s glukózou a
elektrolyty

Oddûlovací spoj


