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Aqua B. Braun
Irigacinis tirpalas,
sterilus ir kurio sudòtyje nòra endotoksin˜

Sudòtis
1000 ml tirpalo yra:
injekcij˜ vandens 1000 ml

Indikacijos:
Vartoti atliekant chirurgines operaci-
jas;
Îaizdoms ir nudegimams plauti;
Atliekant Ïaizd˜ tamponadà, tvar-
sãiams ir tamponams dròkinti;
·lapimo pslòs kateteriams plauti;
Vartoti stomos prieÏirai ir plovi-
mams;
Instrumentams bei ∞rangai plauti ir
valyti;
Respiratoriaus dròkintuvams uÏpildyti
(patartina naudoti 100 ml arba dide-
snes pakuotes);
Akims mechani‰kai praplauti (patar-
tina naudoti 30 ml pakuot´ ).

Dozavimas
Skysãio kiekis priklauso nuo klinikinòs
situacijos.

Perdozavimas
Dòl perdozavimo plaunant Ïaizdas ir
atliekant chirurgines operacijas gali-
ma irigacinio tirpalo absorbcija. Tai
gali sukelti hipotonin´ (hiponatre-
min´) hipervolemijà. Galvos skaus-
mas, pykinimas, nerimas, orientacijos
sutrikimas yra hiperhidratacijos
simptomai. Sunkiais atvejais gali
i‰tikti koma.

Priemonòs esant perdozavimui
Nutraukti irigacijà, koreguoti van-
dens ir elektrolit˜ balansà pagal kli-
nikin´ situacijà.

Øspòjimai ir atsargumo priemonòs
Nevartoti infuzijoms.
Tirpalas tinkamas vartoti, jeigu plom-
ba nepaÏeista, o pats tirpalas - skai-
drus.
Nelaikyti atidaryt˜ pakuoãi˜.
Nesuvartotà tirpalà i‰pilti.
Pakartotinai naudojant vienkartinius
prietaisus galimas pavojus pacientui
ar vartotojui. Jie gali bti uÏkròsti ir
(arba) veikti netinkamai. Naudojant
uÏkròstà ir (arba) ribotai veikiant∞
prietaisà pacientas gali bti suÏalo-
tas, susirgti ar net mirti.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vie-
toje.
„Aqua B. Braun“ negalima naudoti
intratekalinio praplovimo 
procedroms.

Nepageidajamas poveikis
NeÏinomas.

Tinkamumo laikas
Tinkamumo laikas nurodytas ant
pakuotòs. Jam pasibaigus tirpalo var-
toti negalima.

Paskutinòs perÏiros data
0310
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P‡ÁÚ‚Ó Á‡ ÔÓÏË‚‡ÌÂ,
ÒÚÂËÎÂÌ Ë ·ÂÁ ÂÌ‰ÓÚÓÍÒËÌË
äÓÏÔÓÁËˆËfl
1000 ml ‡ÁÚ‚Ó Ò˙‰˙Ê‡Ú:
ÇÓ‰‡ Á‡ ËÌÊÂÍÚË‡ÌÂ
1000 ml
èÓÍ‡Á‡ÌËfl
á‡ ÔÓÏË‚‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ıËÛ„Ë˜ÂÒÍË
ËÌÚÂ‚ÂÌˆËË.

á‡ ÔÓÏË‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÌË Ë ËÁ„‡flÌËfl.
á‡ Ó‚Î‡ÊÌfl‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÏÔÓÌË, Ï‡ÎË
Ë ÔÂ‚˙ÁÍË Ì‡ ‡ÌË.
á‡ ËÁÔÎ‡Í‚‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
Í‡ÚÂÚË Á‡ ÔËÍÓ˜ÌË ÏÂıÛË.
á‡ ÔÓÏË‚‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÔË
ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÌË „ËÊË.
á‡ ËÁÔÎ‡Í‚‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÂ‰Ë Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.
á‡ Ô˙ÎÌÂÌÂ Ì‡ Ó‚Î‡ÊÌËÚÂÎË Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ Á‡ ‚‰Ë¯‚‡ÌÂ (ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ì‡È-
Ï‡ÎÍÓ ÓÚ 100 ml).
á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÓÏË‚‡ÌÂ Ì‡ Ó˜ËÚÂ
(ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ 30
ml ÍÓÌÚÂÈÌÂ).
ÑÓÁË‡ÌÂ
äÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÍÎËÌË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl.
èÂ‰ÓÁË‡ÌÂ
èÂ‰ÓÁË‡ÌÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ÔÓÏË‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÌË Ë
ËÌÚ‡ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÏÓÊÂ
‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‡·ÒÓ·Ë‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÏË‚‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ‰‡
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ıËÔÂ‚ÓÎÂÏËfl ‚˙‚
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ıËÔÓÚÓÌË˜Ì‡
ıËÔÂıË‰‡ˆËfl (ıËÔÓÌ‡ÚÂÏËfl).
ëËÏÔÚÓÏËÚÂ Ì‡ ıËÔÂıË‰‡ˆËflÚ‡
Ò‡ „Î‡‚Ó·ÓÎËÂ, ÔÓ‚˙˘‡ÌÂ,
·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó Ë ‰ËÁÓËÂÌÚ‡ˆËfl. Ç
Â‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓfl‚flÚ
Ò˙ÒÚÓflÌËÂ, ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ ÍÓÏ‡.

åÂÍË ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÂ‰ÓÁË‡ÌÂ
èÂÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏË‚‡ÌÂÚÓ,
ÍÓÂÍˆËfl Ì‡ ‚Ó‰ÌËfl Ë ÂÎÂÍÚÓÎËÚÂÌ
·‡Î‡ÌÒ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÍÎËÌË˜Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl.
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌË
ÏÂÍË
çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Á‡ ‚ÎË‚‡ÌÂ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‡ÁÚ‚Ó‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ
ÔÂ˜‡Ú˙Ú ÌÂ Â ÔÓ‚Â‰ÂÌ Ë ‡ÁÚ‚Ó˙Ú
Â ·ËÒÚ˙.
éÚ‚ÓÂÌËÚÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂË ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡
Ò‡ Ô‡ÁflÚ, ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁı‚˙ÎflÚ.
èÓ‚ÚÓÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËfl
Á‡ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ò˙Á‰‡‚‡
ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÂÌ ËÒÍ Á‡ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ ËÎË
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl. íÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ Ë/ËÎË Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂÚÓ
Ë/ËÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡Ú‡
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó Ú‡‚ÏË,
Á‡·ÓÎfl‚‡ÌÂ ËÎË ÒÏ˙Ú Ì‡ Ô‡ˆËÂÌÚ‡.
è‡ÁÂÚÂ ËÁ‚˙Ì Ó·ÒÂ„‡ Ì‡ ‰Âˆ‡.
Aqua B. Braun ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÌÚ‡ÚÂÍ‡ÎÌË
ÔÓÏË‚‡˘Ë ÔÓˆÂ‰ÛË.
çÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌË ÒÚ‡ÌË˜ÌË
ÂÙÂÍÚË
çflÏ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË
ëÓÍ Ì‡ „Ó‰ÌÓÒÚ
ê‡ÁÚ‚Ó˙Ú ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÒÎÂ‰ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÍ‡ Ì‡ „Ó‰ÌÓÒÚ,
ÔÓÒÓ˜ÂÌ Ì‡ ÂÚËÍÂÚ‡.
Ñ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ
0310

B|BRAUN

BG - ìÍ‡Á‡ÌËfl Á‡ 
ÛÔÓÚÂ·‡

Aqua B. Braun
CZ - Návod k pouÏití

Roztok k oplachu,
sterilní a bez endotoxinÛ

SloÏení
1000 ml roztoku obsahuje:
Voda pro injekce 1000 ml

Indikace
K v˘plachu a ãi‰tûní v prÛbûhu chir-
urgického zákroku
K oplachu ran a popálenin
K zvlhãení tamponád ran, rou‰ek a
obvazÛ
K oplachÛm a ãi‰tûní katetrÛ pro
moãov˘ mûch˘fi
K v˘plachÛm a ãi‰tûní dutiny ústní
ve stomatologii
K plnûní zvlhãovaãÛ d˘chacích 
pfiístrojÛ
K oplachÛm a ãi‰tûní nástrojÛ a 
pfiístrojÛ

Dávkování
MnoÏství vody závisí na druhu one-
mocnûní.

Pfiedávkování
Pfiedávkování v prÛbûhu v˘plachu
rány a podání pfii operaci mÛÏe vést
k vstfiebání vody, které mÛÏe 
zpÛsobit hypervolémii ve formû
hypotonické hyperhydratace (hypo-
natrémie).
Pfiíznaky hyperhydratace jsou bolest
hlavy, nausea, neklid a desorientace.
V závaÏn˘ch pfiípadech se mohou
vyskytnout stavy podobné komatu.

Protiopatfiení v pfiípadech pfiedáv-
kování
Pfieru‰ení v˘plachu, korekce rovno-
váhy vody a elektrolytÛ podle kon-
krétní klinické situace.

Varováni a bezpeãnostni opatfieni
NepouÏívejte k infuzi.
PouÏijte roztok pouze má-li
neporu‰enou pojistkou uzávûru a je-
li ãir .̆
Otevfiené nádoby nesmí b˘t uloÏeny
pro dal‰í pouÏití, zbyl˘ obsah je
nutno vylít.
Opûtovné pouÏití zafiízení urãen˘ch
k jednorázovému pouÏití pfiedstavu-
je pro pacienta nebo uÏivatele
potenciální riziko MÛÏe vést ke kon-
taminaci nebo zhor‰ení funkãnosti
zafiízení, coÏ mÛÏe zapfiíãinit
zranûní, nemoc, pfiípadnû smrt
pacienta.
Skladujte mimo dosah dûtí.
Produkt Aqua B. Braun nepouÏívejte
pro intratekální irigaci.

NeÏádoucí vedlej‰í úãinky
Nejsou známy.

Doba pouÏitelnosti
Pfiípravek nesmí b˘t pouÏit po uply-
nutí data pouÏitelnosti uvedeném
na obale.

Datum poslední revize
0310

EE - Kasutusjuhend

Loputuslahused,
steriilne ja endotoksiinivaba
Koostis
1000 ml lahust sisaldab:
Süstevesi 1000 ml
Näidustused
Puhastamiseks ja loputamiseks kirur-
giliste protseduuride ajal
Haavade ja põletuste loputamiseks
Haavatampoonide, sidemete ning
haavakatete niisutamiseks
Põiekateetrite loputamiseks ja puha-
stamiseks
Stoomivahendite loputamiseks ja
puhastamiseks
Seadmete ja instrumentide loputami-
seks ja puhastamiseks
Respiraatorite õhuniisutajate täitmi-
seks (soovitatav on kasutada 100 ml
või suuremat konteinerit)
Silmade mehhaaniliseks loputamiseks
(soovitatav kasutada 30 ml konteine-
rit)
Annustamine
Lahuse kogus sõltub kliinilistest tin-
gimustest
Üleannustamine
Üleannustamine haavade loputamisel
ja operatsiooniaegsel kasutamisel
võib põhjustada loputuslahuse
absorptsiooni, mis võib viia hüpervo-
leemiani hüpotoonilise hüperhüdrat-
sioonina (hüponatreemia).
Hüperhüdratsiooni sümptomiteks on
peavalu, iiveldus, rahutus ja desori-
entatsioon.

Rasketel juhtudel võivad tekkida
koomalaadsed seisundid.
Vastumeetmed üleannustamise
korral
Loputuse katkestamine, vee ja elek-
trolüütide tasakaalu taastamine
vastavalt antud kliinilisele seisundile.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Mitte kasutada infusiooniks.
Kasutada ainult juhul kui lahus on
selge ja kork vigastusteta.
Avatud konteinereid mitte säilitada,
allesjäänud lahused tuleb hävitada.
Ühekordsete seadmete uuestikasuta-
mine tekitab patsiendile või kasuta-
jale ohtu. See võib põhjustada sead-
me saastumist ja/või funktsioonihäi-
reid. Seadme saastumine ja/või
funktsioonihäired võivad põhjustada
patsiendi vigastusi, haigusi või
surma.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Aqua B. Braun ei tohi kasutada intra-
tekaalsetel loputusprotseduuridel.
Kõrvaltoimed
Ei ole teada
Säilivusaeg
Mitte kasutada lahust peale pakendil
märgitud kõlblikkusaja lõppu
Viimati kooskõlastatud
0310

HU - Használati utasítás

ÖblítŒoldat,
steril és endotoxin-mentes
Összetétel
1000 ml oldat tartalma:
injekció céljára szolgáló víz; 1000 ml.
Javallatok
Öblítés és tisztítás sebészeti beavat-
kozás során.
Sebek és égések öblítése.
Seb-tamponádok, törlŒk és
izolálókendŒk nedvesítése.
Hólyag katéterek átöblítése és tisz-
títása.
Öblítés és tisztítás a sztóma-ellátás-
ban.
Mıszerek és eszközök mosása és
tisztítása.
Légúti párásító készülékek feltöltése.
(100 ml, vagy ennél nagyobb kisze-
relés használata javasolt)
Szemek mechanikai öblítése (30 ml-
es kiszerelés használata javasolt)
Adagolás
Az alkalmazandó folyadék mennyisé-
ge a klinikai kép függvénye.
Túladagolás
A sebek öblítése és a mıtét közbeni
alkalmazás során történŒ túladagolás
az öblítŒ oldat felszívódása folytán
hipotóniás hiperhidráció (hiponatré-
mia) képében jelentkezŒ hipervolé-
miához vezethet.
A hiperhidráció tünetei: fejfájás,
hányinger, nyugta-
lanság és zavartság.
Súlyos esetekben kóma-szerı állapo-
tok fordulhatnak elŒ.

Ellenintézkedések túladagolás ese-
teiben
Az öblítés megszakítása, a víz és
elektrolit egyensúly rendezése (az
adott klinikai kép függvényében).
Figyelmeztetések és óvintézkedések
Ne használja infúzió céljára.
Az oldatot csak akkor használja fel,
ha az tiszta, a tároló edény pedig
sértetlen.
A felnyitott tároló edényeket késŒbb
felhasználni tilos, a fennmaradó
oldat mennyiség pedig megsemmisí-
tendŒ.
Az egyszeri használatra szolgáló esz-
közök újbóli felhasználása potenciális
veszélyt jelent a beteg vagy a fel-
használó számára. A fertŒzésveszély
mellett az is elŒfordulhat, hogy az
újbóli felhasználáskor az eszköz nem
mıködik megfelelŒen. A fertŒzés,
illetve az eszköz nem megfelelŒ
mıködése a beteg sérülését, egész-
ségkárosodását vagy halálát
okozhatja.
Oly módon tárolandó, hogy gyermek
ne férhessen hozzá.
Az Aqua B. Braun termék nem hasz-
nálható fel intrathecalis irrigációhoz.
Nem kívánatos mellékhatások
Nem ismeretesek.
Lejárati idŒ
A cimkén feltüntetett lejárati idŒ
után az oldatot felhasználni tilos.
Utolsó felülvizsgálat dátuma
0310

LT - Vartojimo instrukcija

Schwarz
420x148 mm
75/435609/1011
Lätus: 1164

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany
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Aqua B. Braun
LV - Lieto‰anas instrukcija

·˙¥dums skalo‰anai,
sterils un nesatur endotoks¥nus
SastÇvs
1000 ml ‰˙¥duma satur:
Ìdeni injekcijÇm 1000 ml
IndikÇcijas
Skalo‰anai un t¥r¥‰anai ˙irurÆisku
manipulÇciju laikÇ.
Brãu un apdegumu skalo‰anai.
Brãu mitrinÇ‰anai.
Katetru t¥r¥‰anai un skalo‰anai.
Skalo‰anai un t¥r¥‰anai stomu
aprpï.
Instrumentu un apr¥kojuma
skalo‰anai un t¥r¥‰anai.
Gaisa mitrinÇtÇju uzpild¥‰anai
(Ieteicams lietot 100 ml vai lielÇkus
flakonus).
MehÇniskai acu skalo‰anai (Ietei-
cams lietot 30 ml flakonus).
Devas
PielietojamÇ ‰˙¥duma daudzums
atkar¥gs no kl¥niskÇ stÇvok∫a.
PÇrdozï‰ana
PÇrdozï‰ana brãu skalo‰anas un
operÇciju laikÇ var izsaukt skalo-
jamÇ ‰˙¥duma absorbciju, kura var
izrais¥t hipervolïmiju hipotoniskas
hiperhidratÇcijas formÇ.
GalvassÇpes, nelabums,
nemier¥gums un dezorientÇcija ir
hiperhidratÇcijas simptomi. DaÏos
gad¥jumos var iestÇties komai
l¥dz¥gs stÇvoklis.

PretpasÇkumi pÇrdozï‰anas
gad¥jumÇ
PÇrtraukt skalo‰anu, koriÆït dens
un elektrol¥tu balansu atkar¥bÇ no
eso‰Çs kl¥niskÇs ainas.
Br¥dinÇjumi un piesardz¥bas pasÇ-
kumi
Nelietot infzijÇm.
Nelietot, ja flakona aizvÇkojums ir
bojÇts un tajÇ eso‰ais ‰˙¥dums nav
dzidrs.
Atvïrtos flakonus neuzglabÇt vïlÇ-
kai lieto‰anai, atliku‰ais ‰˙¥duma
daudzums jÇizlej.
Vienreizïjai lieto‰anai paredzïtu
ier¥ãu atkÇrtota lieto‰ana var rad¥t
risku pacientam vai ier¥ces lietotÇ-
jam. TÇ var izrais¥t kontaminÇciju
un/vai funkcionÇlÇs spïjas traucïju-
mus. Ier¥ces kontaminÇcija un/vai
ierobeÏota funkcionÇlÇ spïja var
izrais¥t pacientam kaitïjumu,
slim¥bu vai nÇves iestÇ‰anos.
GlabÇt bïrniem nepieejamÇ vietÇ.
Aqua B. Braun nedr¥kst izmantot
intraheÇlÇm skalo‰anas procedrÇm.
Blaknes
Neviena nav zinÇma.
Der¥guma termi¿‰
Nelietot ‰˙¥dumu pïc der¥guma
termi¿a beigÇm, kur‰ norÇd¥ts uz
eti˙etes.
Teksta pïdïjÇs pÇrskat¥‰anas datums
0310

Aqua B. Braun
PL - Instrukcja  zastosowania

Roztwór do przep∏ukiwania,
ja∏owy i niezawierajàcy endotoksyn
Sk∏ad
1000 ml roztworu zawiera:
woda do wstrzykni´ç 1000 ml
Wskazania
Przep∏ukiwanie i oczyszczanie podczas
interwencji chirurgicznej.
Przemywanie ran i oparzeƒ.
Zwil˝anie tamponad i opatrunków na
ranach.
Przep∏ukiwanie i oczyszczanie cewni-
ków dop´cherzowych.
Przep∏ukiwanie i oczyszczanie w opie-
ce stomijnej.
Nape∏nianie nawil˝aczy powietrza
(zalecane jest zastosowanie pojemnika
100 ml lub wi´kszego).
Mechaniczne przemywanie oczu (zale-
cane jest zastosowanie pojemnika 30
ml).
Dozowanie
IloÊç p∏ynu zale˝y od stanu kliniczne-
go.
Przedawkowanie
Przedawkowanie podczas
przemywania ran oraz w zastosowa-
niach w trakcie zabiegów operacyjnych
mo˝e prowadziç do wch∏aniania zasto-
sowanego p∏ynu, co z kolei mo˝e
wywo∏aç hiperwolemi´ w postaci hipo-
tonicznego przewodnienia (niedobór
sodu we krwi). Przewodnienie mo˝e
objawiaç si´ bólem g∏owy, nudnoÊcia-
mi, niepokojem i dezorientacjà. W
powa˝nych przypadkach mogà
wystàpiç stany Êpiàczkowe.

Ârodki zaradcze w przypadku przeda-
wkowania
Wstrzymanie przep∏ukiwania, skorygo-
wanie równowagi wodnej i elektrolito-
wej w zale˝noÊci od konkretnego stanu
klinicznego.
Ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci
Nie stosowaç do infuzji.
Stosowaç tylko wtedy, gdy roztwór jest
klarowny i zamkni´cie pojemnika jest
nie-
naruszone.
Otwartych pojemników nie wolno
przechowywaç; pozosta∏y p∏yn nale˝y
usunàç.
Ponowne zastosowanie urzàdzeƒ jed-
norazowego u˝ytku stwarza potencjal-
ne zagro˝enie dla pacjenta i u˝ytkow-
nika. Mo˝e to doprowadziç do ska˝enia
i/lub upoÊledzenia funkcjonowania.
Ska˝enie i/lub ograniczona funkcjonal-
noÊç urzàdzenia mo˝e spowodowaç
obra˝enia, chorob´ lub Êmierç pacjen-
ta.
Przechowywaç w miejscu
niedost´pnym dla dzieci.
Aqua B. Braun nie mo˝na stosowaç do
irygacji dooponowej.
Dzia∏ania uboczne
Nie stwierdzono.
Data wa˝noÊci
Roztworu nie nale˝y u˝ywaç po
up∏ywie daty wa˝noÊci podanej na ety-
kiecie.
Data ostatniej aktualizacji ulotki
0310

RO - Informaøii pentru
utilizare

Soluøie de irigare,
sterilå μi fårå endotoxinå
Compoziøie
1000 ml de soluøie conøin:
Apå pentru injecøie 1000 ml
Indicaøii
Pentru irigare μi dezinfectare în tim-
pul intervenøiilor chirurgicale
Pentru irigarea rånilor μi a arsurilor
Pentru umezirea tampoanelor pen-
tru råni, materialelor textile μi a
pansamentelor
Pentru clåtirea μi dezinfectarea
cateterelor pentru vezicå
Pentru irigare μi dezinfectare în
tratarea stomelor
Pentru clåtirea μi dezinfectarea
instrumentelor μi echipamentului
Pentru umplerea umezitoarelor de
aer ale respiratoarelor (se reco-
mandå utilizarea unui recipient cu
volum egal sau mai mare de
100 ml)
Pentru irigarea mecanicå a ochilor
(se recomandå utilizarea unui reci-
pient de
30 ml)
Dozare
Cantitatea de lichid depinde de sta-
rea clinicå.
Supradozare
Supradozarea în timpul irigårii råni-
lor μi aplicarea în timpul operaøiei
poate duce la absorbøia lichidului
de irigare, ceea ce poate duce la
hipervolemie sub forma hiperhi-
dratårii hipotonice (hiponatremie)
Durerea de cap, greaøa, anxietatea
μi dezorientarea sunt simptomele
hiperhidratårii. În forme grave se
pot instala ståri asemånåtoare
comei.

Contramåsuri în caz de suprado-
zare
Întreruperea irigårii, corecøie a echi-
librului cantitåøilor de apå μi electro-
lit în funcøie de starea clinicå speci-
ficå.
Avertizåri μi måsuri de precauøie
Nu utilizaøi pentru injectare.
Utilizaøi soluøia doar dacå izolaøia
nu este deterioratå μi dacå soluøia
este limpede.
Recipientele deschise nu trebuie
påstrate, iar cantitåøile råmase tre-
buie îndepårtate.
Reutilizarea dispozitivelor de unicå
folosinøå creeazå un risc potenøial
pentru pacient sau pentru utilizator.
Aceasta poate duce la contaminare
μi/sau la deteriorarea capacitåøii
funcøionale. Contaminarea μi/sau
funcøionalitatea limitatå a dispoziti-
vului poate duce la våtåmarea,
îmbolnåvirea sau decesul pacientu-
lui.
A nu se låsa la îndemâna copiilor.
Aqua B. Braun nu trebuie utilizatå
pentru procedurile de irigare intra-
tecale.
Efecte secundare adverse
Nu se cunosc.
Data expirårii
Soluøia nu trebuie utilizatå dupå
data expirårii marcatå pe etichetå.
Data ultimei verificåri
0310

SI - Navodilo za uporabo

Raztopina za izpiranje,
sterilno in brez endotoksinov

Sestava
1000 ml raztopine vsebuje:
voda za injekcije 1000 ml

Indikacije
Za izpiranje in ãi‰ãenje pri kirur‰kih
posegih.
Za izpiranje ran in opeklin.
Za vlaÏenje gaz, povojev in oblaãil na
ranah.
Za izpiranje in ãi‰ãenje urinskih kate-
trov.
Za izpiranje in ãi‰ãenje pri negi
stome.
Za napolnitev respiratornih vlaÏilni-
kov zraka.
Za izpiranje in ãi‰ãenje instrumentov
ter ostalih pripomoãkov.

Odmerjanje
Koliãina uporabljene raztopine je
odvisna od kliniãnega stanja.

Preveliko odmerjanje
Prekomerno izpiranje ran in uporaba
med operacijo lahko povzroãita
absorpcijo tekoãine in poslediãno
hipervolemijo v obliki hipotoniãne
hiperhidracije (hiponatriemija).
Simptomi hiperhidracije so glavobol,
slabost, nemirnost in dezorientacija.
V resnih primerih se lahko pojavi
stanje, podobno komi.

Ukrepi v primeru prevelikega
odmerjanja
Prenehajte s procesom izpiranja, ura-
vnajte ravnoteÏje vode in elektrolitov.

Ukrepi in opozorila
Raztopine ne uporabljajte za infundi-
ranje.
Uporabljajte samo bistre raztopine iz
nepo‰kodovanih vsebnikov.
Odprtih vsebnikov ne smete shranje-
vati, morebitno neporabljeno raztopi-
no zavrzite.
Ponovna uporaba medicinskih pripo-
moãkov, namenjenih enkratni upora-
bi, predstavlja tveganje za bolnika ali
uporabnika. Povzroãi lahko kontami-
nacijo in/ali slab‰e delovanje. Konta-
minacija in/ali omejeno delovanje
medicinskega pripomoãka pa lahko
vodita do po‰kodb, bolezni ali smrti
bolnika.
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Aqua B. Braun se ne sme uporabljati
za postopke intratekalnega izpiranja.

·kodljivi neÏeleni uãinki
Niso znani.

Rok uporabnosti
Raztopine ne smete uporabljati po
datumu izteka roka uporabnosti, ki je
naveden na nalepki.

Datum zadnje revizije
0310   

SK - Informácia pre
pouÏívateºa

Roztok na v˘plach,
sterilné, bez obsahu endotoxínov
ZloÏenie
1000 ml roztoku obsahuje:
Voda na injekciu 1000 ml
Indikácie
Na v˘plach a ãistenie poãas chirur-
gick˘ch zákrokov
Na v˘plach rán a popálenín
Na zvlhãovanie tamponád a obväzov
rán
Na prem˘vanie a ãistenie 
balónikov˘ch katétrov
Na v˘plach a ãistenie pri starostlivo-
sti o stomiu
Na v˘plach a ãistenie nástrojov a
zariadení
Ako náplÀ do zvlhãovaãov vzduchu
(odporúãa sa pouÏiÈ balenie s obsah-
om 100 ml alebo viac)
Na mechanick˘ v˘plach oãí
(odporúãa sa pouÏiÈ balenie s obsah-
om 30 ml)
Dávkovanie
MnoÏstvo tekutiny závisí na 
klinick˘ch podmienkach.
Predávkovanie
Predávkovanie poãas v˘plachu rán a
pri aplikácii poãas operácie môÏe
viesÈ k vstrebávaniu roztoku na
v˘plach, ão môÏe maÈ za následok
hypervolémiu vo forme hypotonickej
hyperhydratácie (hyponatriémia).
Príznaky hyperhydratácie sú  bolesti
hlavy, nevoºnosÈ, nepokoj a dezori-
entácia. Len zriedka sa môÏe vyskyt-
núÈ stav podobn˘ kóme.

Prvá pomoc v prípade predávkova-
nia
Preru‰iÈ v˘plach, upraviÈ vodu a rov-
nováhu elektrolytov v závislosti na
danej klinickej situácii.
Varovania a preventivne opatrenia
NepouÏívaÈ na infúziu.
PouÏívaÈ iba ak je roztok ãíry a v
nepo‰kodenom obale.
Otvorené obaly neskladovaÈ a
nepouÏit˘ obsah musí byÈ znehodno-
ten .̆
Opakovan˘m pouÏívaním jednora-
zov˘ch zariadení vzniká moÏné riziko
pre pacienta alebo pouÏívateºa. MôÏe
dôjsÈ ku kontaminácii alebo
naru‰eniu funkãnosti zariadenia.
Kontaminácia alebo obmedzená
funkãnosÈ zariadenia môÏu viesÈ k
zraneniu, ochoreniu alebo smrti
pacienta.
UschovávaÈ mimo dosahu detí!
Aqua B. Braun sa nesmie pouÏívaÈ na
intratekálnu aplikáciu.
NeÏiaduce úãinky
Îiadne nie sú známe.
âas pouÏiteºnosti
Roztok nepouÏívaÈ po uplynutí ãasu
pouÏiteºnosti vyznaãenom na obale.
Dátum poslednej revízie textu
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